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Subject: Lab PSU 


From: G8MNY@GB7CIP.#32.GBR.EU 
To : TECH@WW 
Here is a circuit from Chrissi ZR6CPB. 


ZR6OCPB PRECISION ADJUSTABLE LAB POWER SUPPLY Mark II Low 3-15V 0-30A 
Hi 15-33V 0-15A 
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DP3T switch with centre off selects between LO, OFF & Hi. 


Enjoy! From ZR6OCPB@ZSOTFK.LIC.NWP.ZAF.AF 


Why Don't U send an interesting bul? 


73 De John, G8MNY @ GB7CIP 


G4APL GB7CIP 1.3.2005 


